
41 0,65 0,70 0,035 
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1 0,76 0,80 0,028 

2 8,00 8,20 0,141 

3 0,70 0,80 0,071 

4 0,56 0,60 0,028 

5 0,61 0,70 0,064 

6 9,27 9,10 0,120 

7 3,67 3,80 0,092 

8 0,63 0,70 0,049 

9 0,68 0,80 0,085 

10 2,76 3,00 0,170 

11 0,88 0,80 0,057 

12 1,80 1,90 0,071 

13 1,03 1,10 0,049 

14 1,30 1,40 0,071 

15 1,94 2,30 0,255 

16 0,46 0,50 0,028 

17 15,60 16,00 0,283 

18 6,87 6,90 0,021 

19 6,99 7,20 0,148 

20 12,12 12,60 0,339 

21 17,65 19,00 0,955 

22 0,57 0,70 0,092 

23 3,07 3,30 0,163 

24 0,60 0,60 0,000 

25 5,91 6,30 0,276 

26 0,52 0,60 0,057 

27 0,49 0,50 0,007 

28 0,65 0,70 0,035 

29 1,37 1,60 0,163 

30 0,81 1,10 0,205 

31 0,44 0,50 0,042 

32 2,91 3,30 0,276 

33 0,53 0,70 0,120 

34 3,29 4,30 0,714 

35 0,60 0,80 0,141 

36 1,29 1,80 0,361 

37 0,53 0,70 0,120 

38 4,47 6,20 1,223 

39 36,55 55,11 13,124 

 

40 18,73 26,73 5,657 

42 1,04 1,03 0,007 

43 7,37 8,00 0,445 

44 9,63 10,50 0,615 

45 9,03 9,80 0,544 

46 13,97 14,70 0,516 

47 6,99 7,50 0,361 

48 8,49 9,10 0,431 

49 8,52 9,00 0,339 

50 5,04 5,30 0,184 

51 11,08 11,90 0,580 

52 5,07 5,40 0,233 

53 5,08 5,70 0,438 

54 1,82 2,30 0,339 

55 12,71 13,00 0,205 

56 2,39 2,80 0,290 

57 7,70 8,30 0,424 

58 7,61 8,20 0,417 

59 5,41 5,70 0,205 

60 7,21 7,80 0,417 

61 6,96 7,40 0,311 

62 5,95 6,40 0,318 

63 4,33 4,70 0,262 

64 8,21 8,60 0,276 

65 10,90 11,90 0,707 

66 9,88 10,20 0,226 

67 9,41 10,00 0,417 

68 10,71 11,10 0,276 

69 11,59 13,00 0,997 

70 5,19 5,50 0,219 

71 5,23 5,60 0,262 

72 6,52 7,20 0,481 

73 1,26 1,20 0,042 

74 1,30 1,10 0,141 

75 0,59 0,70 0,078 

76 4,15 4,50 0,247 

77 3,63 3,50 0,092 

78 0,85 0,90 0,035 

79 1,19 1,00 0,134 

Paciente Crea�nina enzimá�ca Crea�nina K Desvio Padrão 
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82 1,42 1,10 0,226 

83 5,37 4,70 0,474 

84 1,42 1,10 0,226 

85 0,60 0,40 0,141 

86 3,63 3,40 0,163 

87 0,81 0,70 0,078 

88 3,63 3,40 0,163 

89 0,58 0,20 0,269 

90 1,15 1,00 0,106 

91 0,71 0,50 0,148 

92 0,82 0,60 0,156 

93 0,80 0,40 0,283 

94 0,99 1,10 0,078 

95 1,17 1,20 0,021 

96 1,17 1,20 0,021 

97 0,53 0,50 0,021 

98 0,90 0,95 0,035 

99 1,60 2,40 0,566 

Média 4,56 5,06 
 

Desv. Padrão 5,33 6,96   

Coef. Variação 0,85 0,73 
 

80 1,25 1,00 0,177 

81 0,71 0,50 0,148 
  

wŜǎǳƭǘŀŘƻ

 5ƛŦΦ 9ƴǘǊŜ ŀǎ ƳŞŘƛŀǎ /ǊŜŀǘΦ 9ƴȊƛκY

 

-0,50

 ±ŀǊƛŃƴŎƛŀ /ǊŜŀǘΦ9ƴȊ
 

0,287490952
 

±ŀǊƛŃƴŎƛŀ /ǊŜŀǘΦ Y
 

0,489843377
 

{ƻƳŀ Řŀǎ ±ŀǊƛŃƴŎƛŀǎ  0,777334329 

wŀƛȊ Řŀǎ ±ŀǊƛŃƴŎƛŀǎ  0,881665656 

¢ {ǘǳŘŜƴǘ /ŀƭŎǳƭŀŘƻ
 

0,38
 

¢ /ǊƝǝŎƻ
 

2,074
 

tŜŀǊǎƻƴ /ǊŜŀǝƴƛƴŀ Ǌч

 

0,98076831

 

/ƻƴŎƭǳǎńƻ ŎƻƳ ōŀǎŜ Ϧ¢ {ǘǳŘŜƴǘϦ

 

APROVADO
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